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Se vi è parte delia Chirurgia, là 
quale abbia meritata in ogni tempo 
grande attenzione , e lo ftudio di quel- 
li che coltivano, e proiettano quefta 
nobile arte, lo merita certamente in 
grado eminente quella che appartiene 
alla cura delle fratture. Imperciochè 
lo infrangerfi delle oda non folamen- 
te è facile, e frequente ad avvenire; 
ma le confeguenze fono talora sfortu- 
natiffime, e fe V efito è anche feli- 
ce , la cura riefee fempre all' amma- 
lato nojofa ed incomoda a cagione del 
lungo giacere col corpo, e particolar- 
mente col membro infranto in un* 
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fola ed unica fituazionc . E pure 
per poco che uno fia verfato nella 
Storia Chirurgica rileverà facilmente , 
che quefta parte della Chirurgia quan- 
to fu ella trattata nei primi fecoli con 
gratta, e con impegno, ficcome ap- 
pare dai Libri d' Jppocrate , di Galeno, 
e di Alhucaft^ altretanto fu ella traf- 
curata nei fecoli fufTeguenti , avendo 
gli Scrittori copiate gli uni dagli al- 
tri le cofe medefime ; e fi può dire 
che appena ci è pervenuto quello che 
fu quefta materia fu infegnato dai * 
primi Maeftri. Se non che in quefto 
fecolo decimo ottavo comparvero al 
pubblico alcuni Trattati fu .le malattie 
degli offi , i quali hanno fparfa una 
nuova luce di dottrina , e di ptatica . 
Quefta è V epoca fortunata, in cui 
quefto ramo Chirurgico ha fatti nuovi 
cangiamenti non afpettati. lo inten- 
do di ragionare delle grandi opere 
dei celebri Gio, Luigi Petit , du Ferney , 
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e" Percival Pott . E per tacer dei due; 
primi , dei quali per V eftenfione del- 
le loro cognizioni , e per le utilità 
recateci dalle loro feoperte troppo 
ci vorrebbe per dirne convenevolmen- 
te; e per parlare folo dell' ultimo, il 
di cui trattato appartiene più da vici- 
no a ciò che io fono per «fpore dap- 
poi , fi deve dire* , che quefto rinoma- 
to Profefiòre fopra gli altri fi è di- 
pinto nel trattare due parti principa- 
li alla cura delle fratture appartenen- 
ti , T una cioè delle fafeie , c Y altra 
dei modi, onde trafportare comoda- 
mente e fenza pericolo il fratturato 
da un letto all' altro „ Nulladimeno 
a ben efaminare gli apprettamene! , e 
T apparecchio di quefto eccellente 
Chirurgo , all' occhio di un pratico 
fppar facilmente, che eglino non pof- 
fono efTere atti baftevolmente a fod- 
disfare ad un tale progetto « Si ftudi- 
no con fcrupolofa efatezza le quattro 
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figure effigiate nella feconda Tavola 
della Veneta Edizione, e fi confidai 
V effetto che dalla pratica di quefte 
deve provenire , rifulterà chiaramen- 
te , che nè la fcarpa , nè le due ftec- 
che di cartone , nè le coreggie, le 
quali contengono il piede, e la gam- 
ba fratturata fono forze così ficure a 
tenere immobilmente a mutuo con- 
tatto la fuperficie dei pezzi infranti, 
quando non vi fiano anche due forze 
contrarie di eftenfione , e di contra 
cftenfione , le quali fe vengano efe- 
guite dalla mano di due affittenti rief- 
cono inutili : mentre è chiaro , che il 
membro infranto deve foffrirc una 
feofia corrifpondente al vacillar della 
mano, e del corpo di quelli che efe- 
guifeono una sì fatta operazione. E 
fe quefla pratica per le fopradette ra- 
gioni non è di buon ufo per trafpor-> 
tare da un luogo all'altro p infermo p 
pon lo farà nepure , fe voglia egli , a 
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titolo di folievo, muovere, o piegare 
V infranto membro. Dalle efpofte ra- 
gionevoli confiderazioni è facile il 
dedurre , che all' apparecchio del Sig* 
Percivai, perchè riefea utile, è necef- 
faria P aggiunta delle fopradette due 
forze di eftenfione, e di controeften- 
fione, le quali fe fiano cosV .coftruite* 
che nella loco natone il membro non 
foffra alcuno benché minimo fenfo di 
concuffionc , e di focuflione , fìabili- 
ranno un metodo di governo incen- 
furabile ; e fi avrà finalmente una vol- 
ta provveduto a due importantiflìme 
indicazioni , alle quali fino ad ora 
non fu mai penfato da neflun prati- 
co, o fe vi pensò alcuno, non vi fu 
fatta la convenevole attenzione. Fat- 
ta adunque una tale aggiunta , po- 
tranno gì' infermi allora, fenza loro 
pericolo e grave incomodo, cangiare 
il letto , e muoverfi anche nel letto 
jnedefimo a loro piacere. I difordini, 
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c i danni provenienti dalla (coffa "per 
P inftabilità della mano, e del corpo 
di quelli che efeguifeono la eftenfio- 
ne, e la contro-eftenfidne furono ma- 
ravigliofamente intefi e conofeiuti 
dal Sig. Percival , ad evitar i quali 
egli propone in ogni fpecie di frattu- 
ra la pratica della fafeiatura a die- 
ciotto capi, ad efclufionc della fal- 
ciatura circolare , fempre già adope- 
rata dai Pratici anteceffori . Ma in- 
tanto tra i molti valenti uomini, i 
quali efercitano V arte del guarire i 
mali appartenenti alla Chirurgia, do- 
po gli utili ritrovati di quefto celebre 
Inglefe, neffuno s' è prefo P incarico 
di rendere perfetto un punto così im- 
portante. Ed è ftrana cofa egualmen- 
te, che non fiafi alcuno adoperato a 
ritrovare un modo più agevole di 
quello che non è la fafcia a dieciot- 
to capi , onde fi pofla nelle fratture 
complicate, cioè in quelle, nelle gua- 
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li vi è congiunta lefione, delle parti 
molli o per ferita , o per piaga pro- 
venuta da infiamazione, applicare co- 
modamente, e facilmente la medica- 
tura , la quale convenga a sì fatti 
mali . A quefta grandiflima imprefa 
vi fi è applicato in quefti ultimi an- 
ni , e convien dirlo con pocq^ onore 
di tanti cckbrr Profeffori Chirurghi, 
il Sig. Abate Alberto Pierofan di Vi- 
cenza ftudiofo nelle meccaniche cofe. 
Come vi fia egli riufeito , e perchè 
io vi abbia alla macchina di lui fat- 
ti molti cambiamenti, io prego Voi, 
Illuftriffimi Signori Provveditori, di vo- 
lerlo intendere da ciò eh- io fono per 
dire in feguito brevemente: e Voi 
medefimi il potete facilmente vedere, 
fe vogliate prendervi la pena di con- 
frontare la macchina di lui con quel- 
la che ho V onore di prefentarvi, 
la quale io ho defiderato che foffe in- 
cift in Tavola , ed efptcffa in cinqui 



fcparate figure, onde meglio apparif- 
ca il di lei meccanifmo, e vi fotte ro 
le convenienti fpiegazioni di efle a 
miglior comodo ed ufo di quelli, che 
amaflero praticare quefto I (frumento . 
Appena adunque fi pubblicò in Vi- 
cenza dal prclodato Sig. Pieropan la 
macchina da lui coflruita per medi- 
care le fratture delle gambe, e fi e- 
xmnziò che con effa efeguivanfi tutte 
le operazioni ncceflarie per ricompor- 
re, e mantenere in fito le ofla infran- 
te di ogni fpecie di frattura, e che 
gli ammalati potevano muovere il 
membro loro fenza difagio, e cangia- 
re il luogo , e il letto a norma dei 
loro bifogai , mi fono fubito di e(fa 
procurato un efcmplare , e fattone 
diligente efame , ho riconofeiuto che 
quella macchina moltiffimo li raf- 
fomiglia al Glofocomo deferitto da 
Galeno nei commentari ai Libri d* Ip- 
poetate delle fratture a ed è effigiato 
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nell'Armamentario Chirurgico di Gio* 
vanni Sculteto nella quarta figura del- 
la Tavola vigefima prima. E 1 noto 
che il Glofocomo fu invenzione di 
alcuni medici che fiorirono dopo Jfpth 
crate , e adoperava!! in quei tempi per 
trafportare da un letto all' altro quegl' 
infermi che avevano la fiàttura della 
cofeia , o detta gartìba . Dal poco ufo 
che fe n' è fatto in feguito, fi deve 
congetturare , che in pratica non ri- 
ufeiffe; e bafta dare un' occhiata al- 
la Tavola fopraccennata per perfuader- 
fene, mentre errori vi fi feorgono, e 
mancanza di parti principali , Non 
deve però negarli che il progetto, quan- 
do fofTe flato bene efeguìto, non fof- 
fe flato di grandiffima utilità , e de-, 
gno veramente di quei grandi uomi- 
ni ; ed è meraviglia che nei fecoli 
fufleguenti nefTuno fiafi applicato a 
perfezionarlo ; ed è cofa egualmente 
meravigliofa , che impiegato non vi 
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fi fia il famofo Micbauìt , il quale nel 
coftruire macchine appartenenti alla 
Chirurgia erafi a Parigi acquiftata 
grandiffima riputazione . Ma era ri- 
fervato al Sig. Pieropan^ per V onore 
della noftra Italia, non folamente il 
far riforgere il Glofocomo dall' oblio 
in cui era da tanti anni; ma era ri- 
fervato a lui folo il farlo riforgere fe 
non compiuto, migliorato almeno di 
molto da quello che era flato in ad- 
dietro . Del quale iftrumento , o ne 
fia egli veramente 1' inventore, ficco- 
irie io credo, mentre non è verifimi- 
le eh* egli lo avefTe paffato fotto fi- 
lenzio, fe letto aveffe la deferizione 
di Galeno , o veduta la Tavola dello 
Settimo , o V abbia egli letta , ed ab- 
bia anche veduta la Tavola , e non 
abbiafi fatto un dovere di dirlo , e la 
fua macchina non fii che una corre- 
zione 5 in ogni modo fi deve dire che 
V opera è ingegnofiffima, e degna di 

am- 
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ammirazione. Fu i' anno 1779 ch'ei 
la refe pubblica con approvazione dei 
dotti , ed ottenne dall' Eccellentiffi- 
mo Magiftrato alla Sanità di Vene- 
zia , e dall' Illuflrilfimo Officio alla 
Sanità di Vicenza premio onorevole, 
e munificente . La prima efperienza 
che fi fece in Verona fu da me fatta 
T anno iy&±-n*l mele di Novembre 
fopra la perfona di Maddalena Sprezzi, 
in occafione che cadendo fi fratturò 
le due offe della gamba finiftra . Non 
valfcro diligenze e ripieghi perchè le 
offe ripofte fi mantenefiero in fito, 
né fu poffibile in con feguenza all' am- 
malata il muoverti , o il cambiare il 
luogo, e il letto, come dicevafi che 
colla macchina fi poteva fare libera- 
mente . Si dovette fmetterne P ufo 
paffeti alcuni giorni, e fi terminò la 
cura , avendo foftituita la folita faf- 
ciatura circolare, e gli altri ordinari 
appreftamenti • Io credo così impor- 
tante 



tante il faperfi la nitida verità di 
quefta ftoria, che io ho defiderato di 
avere in comprovazione di erta un 
atteftato fedele , che fi .compiacque 
di fare il Chirurgo Sig. Saie/io Roma- 
gnoli , il quale fu mio compagno in 
tutto il corfo di quella cura . Dall' 
efito sfortunato di quefto primo es- 
perimento io conobbi la vera cagio- 
ne, onde inoperofa riufcì la macchi- 
na, ed avendo V oportunità di fare 
più diligenti ofTervazioni 3 e gli efa- 
mi necceffarj , ho conofciuto quali 
erano le mancanze, e quali gli erro- 
ri, e vaghezza mi venne di tentarne 
la correzione , la quale quando fofle 
riufcita , come io mi lufingava, fa- 
rebbe fiata certamente di grandiflimo 
profitto alla Chirurgia : e già io mi 
era determinato 5 fatta che fofle, di 
prefentarla a voi Uluftriflimi, Signori, 
e di raccomandarla al voflro Favore . 
Quantunque io aveffi compiuta la cor- 
re- 
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fczione dopo lo ftudio di alcuni me* 
fi , non ho mai ardito di farlo ; per- 
chè febbene a me ed a molti dotti 
Profeflòri , il favio parere dei quali 
ho voluto fentire , fembraflè che la 
macchina così corretta doveffe riufei- 
re ; pure non avendo io mai avuta 
occafione di efperimentarla , ho Tem- 
pre temuto che un -qualche dìffétto ci 
fbfle ancora non preveduto , dal quale 
o danni ne ritraefle ¥ infranto mem- 
bro fopra di cui fi fàcefle V efperi- 
mento , o non fi ricavaflero quelle 
utilità , che erano da afpettarfi dalle 
correzioni , e dalle aggiunte ; e la co- 
fa non fofle per confeguenza di Voi 
degna convenevolmente , E* trafeorfo 
a dir il vero lungo tempo per la fcar- 
fezz% delle occafioni prima che io ab- 
bia potuto fare le neceffarie efperien- 
ze ; ma finalmente dopo un lungo af- 
fettare , ho fatte con mia foddisfàzio- 
ne tutte le prove poffibili tanto nelle 
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fratture femplici, quanto nelle frattu- 
re compofte , e nelle complicate . 
L' efito non (blamente è flato fortu- 
natiflimo; ma gl'infermi hanno fofte- 
nuto il loro male con tranquillità , e 
agevolezza . Uno dei principali van- 
taggi che fi ebbe, e che non può a- 
verfi cogli altri metodi , fu che gf 
infermi hanno potuto muovere libe- 
ramente il loro corpo, e cangiare il 
letto, quando bifogno il volle, fenza 
che gli offi ridotti punto fi feompo- 
neffero . Nelle fratture complicate fi 
fono potute medicare le ferite anche 
pofte al di fotto della gamba , e le 
piaghe che provennero da ecceffiva 
infiammazione , le quali ufando la 
fafeiatura a dieciotto capi e difficil- 
mente fi farebbero medicate, e fem- 
pre col pericolo di difgiungere le of- 
fa accomodate a mutuo contatto. Un 
altro vantaggio che fi ebbe, e gran- 
dtffimo , fu quello che la macchina 

ef- 

■ 



Digitized by Google 



<3V( 17 ì^t> 
cflendo pieghevole nella parte al gi- 
nocchio corrifpondente , gli ammala- 
ti hanno potuto flettere la gamba a 
loro comodo, ed hanno evitato i tan- 
ti danni che fogliono ordinariamente 
provenire dal lungo tenere il mem- 
bro infranto in uno flato di continua 
eftenfione, come adiviene nel meto- 
do ordinario : ed in quefla maniera 
li fiegue in buona parte la pratica 
del Sig. ,Percivaf , il quale afficura di 
aver veduto ncir Ofpitale di S. Bor- 
tolamio a Londra riufcite per quefto 
mezzo guarigioni fortunatiflime . Per- 
chè la verità apparifca lurninofame li- 
te , e luogo alcuno più non *efti a 
dubitazione, io portò prefentare a voi 
degli atteftati fedeli, alcuni de* quali 
mi fono flati rilafciati fpontaneamcn- 
te da dotti , ed integerrimi Profcfl'òri, 
ed alcuni altri dagli ammalati : mede- 
fimi in contraffcgno della loro- grati- 
tudine, verio di me. Ma. io già credo 
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poter bafhre per minor Voflro inco* 
modo il nominarvi gli egregi {"ogget- 
ti , che mi hanno favorirò cortefemen- 
te, mentre gli originali fi enftodifeo- 
tìo appreffo di me, e portò a qualun- 
que voftra inchieda prefentaveli pron- 
tamente . Il Sig. Dr. Nicola Bongiovanni 
Protomedico, e Medico del Collegio 
Militare, il Sig. Dr. Andrea Avellino 
Gafpari M. F. alla Sanità, e Pubbli- 
co Profèffore di Oftetricia , il Sig. 
Dr. Arcangelo Fontana Barzifa M. F., 
li Signori Gio. Batti/la Bueìla Chi- 
rurgo alla Sanità , Aleffandro Mon- 
tagna Medica Fifico, Chirurgo, e Li- 
tomo pubblico di Verona , Collegio 
Militane», e Milizie, Aleffandro Zoppi , 
ed Antonio Manzoni fono gli umanifli- 
mi Profeflòri, che mi hanno favorito 
del loro atteftato . Gli atteftati poi di 
ammalati felicemente guariti fono del 
Nob. Sig. Paolo Camillo Pedemon- 
te, di Barbara Rangheri, e di Giu- 

fep- 
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Zeppe Pafe . Dalle quali cofe ri fu! r era 
chiaramente , che la macchina così 
corretta è un* frumento compiuto, 
perchè foddisfa a tutti gli oggetti che 
fi richiedono per ben procedere nella 
cura di quefti mali , Ottcrà ficura 
guarigione ogni membro infranto, nè 
rimarrà dopo deformità o viziatura , nè 
gì* infermi fofTriranno il grave pefan* 
tifltmo incomodo del lungamente gia- 
cere fupini in letto, e di giacer col- 
la gamba in continua violente eften- 
fione? potranno anzi fecondo il loro 
bifogno o piacere cangiare il luogo, 
e il letto, e farà agevoli ffimo &t Pro- 
feflbre Chirurgo di predare il dovuto 
medico governo, fe alla frattura con- 
giunto foffe male infiammatorio, fup* 
pur azione , o foluzionc di continui» 
tà di qualunque fpecie; o qualunque 
foffe il luogo , ove quefti morbi fuÉfc* 
ro fituati . Affìcurato adunque dalle 
mie efperienze, più non temerò adef- 
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fo di prefentarmi a Voi Illu-ftriffimì 
Signori Provveditori per offerirvi que- 
lla tenue, mia fatica,'. e pregarvi di 
riceverla con occhio di benigno com- 
patimento . Io mi lufingo della voftra 
Grazia , perchè mi è noto Y animo 
voftro Nobili/fimo, e perchè la pic- 
ciola cofa che io vi offro, effendo 
cofa che appartiene al bene degli uo- 
mini , a Voi medefimi direttamente 
appartiene , mentre effendo collocati 
nel cofpicuo eminente grado di Prov- 
veditori alla Sanità, con zelo, e pre- 
mura inimitabile intenti fiete a fem- 
pre più felicitare la noftra Popolazio- 
ne . Il premio de* miei ftudj , e -del- 
le mie diligenze fia il cortefe voftro 
aggradimento, e fia mia unica rimu- 
«trazione il poter vedere fotto gli 
aufpicj Voftri refa comune a benefi- 
cio dell' umanità la pratica di que- 
flo Iftrumento. 

-•-■*• *' ì 
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Spiegazione della Tavola , A* ài Ciri* 
fi/* ./^i/r* feparate raprefentà , * A* 
aw/fo* correzioni fatte alla MbkH- 
na del Sig. Pieropan . •'«• ' 

Figura L 

e' 

«. - 

i. 2. 3. 4. Il telajo della mac L 
china che deve contenere la gamba 
infranta . 

5. 6. 7. 8* Due archi di ottóne» 
i quali fopraftanno alla macchina , lè 
fono riuniti al telajo per mezzo di 
cerniere, e di un lungo fpillo di Ot- 
tone . Gli archi fi aprono, fe fi cavi 
lo fpillo. Due -altri archi pure di ot- 
tone fimili affatto ai due fuperiotì 
fono porti al di focto della macchi- 
na. Vedi Fig. III. 

9. 10. Affé- trafverfo della mad- 
china, il quale per mezzo di una ir£ 
cavatura fatta* nella parte interri 



delle due afte longitudinali del tela- 
io fi ouò al Mfognn condurre fino 
ali* arco 7, *• 

il. 1», Due Cocke roafcbj pic- 
cole di acciajo^ che perforano V affé 
trafverfò, e s* impiantano nella fuo- 
la di ferro , come redefi nella Fig. 
III. Sono fermate da due coclee fem- 
mine pere d' aocìajo . 

%ì* La coclea di *cciajo femmina 
pofta nella parte interna della ftaffa» 
Fatta Ja necetfaria eftenfione della 
gami» fratturata ftabili&e la coclea 
no rvunto di totale immobilità. 

J4- La coclea femmina , colla qua- 
le fi f ftjuifce la efteafiooe per ridur- 
le a muoio contado i 4«e pewi dell' 

otio infranto . 

ij. La coclea mafehio principale, 
la <pale pafla per un buco pollo nel 
mezzo della ftaftà; pa(Ta anche per 
altro buco poflo aeir aflfc traverfo. 
Colla coclea femmina 14* fi cfeguifce 
la edenfione. 16. 
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16. 17. Due coreggic con fibbie 
18. 19, una delle quali corèggie im- 
mediatamente circonda la parte infe- 
riore della cofeia in vicinanza del 
ginocchio , e 1* altra circonda la par- 
te della gamba immediatamente lòt- 
to il ginocchio; e per tenere più vi- 
cine alla cofeia le due afte longitu- 
dinali 1. 3. trapalano per due orec- 
chioni ricoperti di molle cuojo fi- 
tuati nella faccia interna delle afte 
Uefie. 

20. Fafcia di cuojo a due capi 
unita con cocitura alla coreggia \6. 
Si ferrano i due capi con picciole fib- 
bie fopra il ginocchio . 

11. Altra fafcia di cuojo a due 
capi fimite affatto alla fopradeferitta 
10. Li due capi fi ferrano con fibbie 
fubito fotto il ginocchio . Per mezzo 
delle coreggie 16. 17, e le due fafete 
a due capi io. 11, fi efeguifee Va con- 
tro -eftenfione . Non paflEwio quefte 
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corcggie fotto il poplite come quelle 
della macchina del Sig. Pitropan pet 
lafciar libera la fleflìone del ginoc- 
chio , la qual fleflìone non può farfi 
ufando la macchina del fopra lodato 
Autore . 

22. 23. 24. 25. Quattro coclee 
inarchj 5 che perforano le due afte del 
telajo, e fervono a contenere immo 
fcilmente le due ftecche , una delle 
quali è effigiata nella Fig. V. 

26. Sandalo colla fuola di ferro. 

Ficu r\a IL 

1. 11 bordo fuperiore della tibia . 

2. 2. 2. Tre cordicelle attaccate 
alla ftecca porta, ed accomodata alla 
faccia efteriore della gamba , colle 
quali refrano infieme unite le ftecche 
contentive , V altra delle quali deve 
efler pofta nella faccia interna della 
gamba medefima. . , 
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3. 4. Due fibbie , vedi Fig. I. 
18. 19, colle quali fi ferrano le due 
coreggie 16. 17. Fig. L 

5. 6. Le due fafeie di cuojc? a 
due capi ferrate con fibbie . Vedi Figi 
I. 20. 21. 1/ una circonda la cofeia 
fof>ra il ginocchio 1' altra circonda 
là gamba fubito fotto il ginocchio 
fteffo. - * ' ,t 

7. Il ginocchio pofto in fleffione. 

8. Luogo dell' afta , ove per mez-» 
20 di cerniera fi piega , onde porti 
l" ammalato flettere la gamba .a fuo 
piacere . 

9. 9. Li due archi di ottone. Ve- 
di Fig. I. 5. 6. 7. 8, e Fig. III. 

ie. 11. Buchi, per i quali pàf- 
fano le due coclee mafchj indicate 
nella Fig. I. 12. 23. 24. 2 j< 
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Figura III. 

La fuola della fcarpa di ferro con 
li due archi fuperiorc, ed inferiore. 
Si vedono le due coclee mafehi, che 
perforano 1* affé trafverfo , Fig* I. U. 
11. , e s* impiantano nella fuola . So- 
no marcate le eftremità dell' aflè 
trafverfo fatte a coda di rondine , 
perchè portano (correre facilmente 
nella incavatura delle afte longitu- 
dinali. 

Ficou IV. 

Sandalo colla fuola di ferro , e col- 
te coclea mafehio principale , e le 
due coclee femmine . Vedi Fig. L i 
14. ij. 
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Figura V f 

• 

Stecca fatta di fottiliflimo rame,ve- 
ftita di pelle nella interior faccia , 
da accomodai alla parte efterna del- 
la gamba infranta, la quale per mes- 
to delle tre cordicelle attaccate alla 
(lecca medefiraa fi congiunge ad un' 
altra ftecca di egual figura, e forma 
da porfi alla interna parte della 
gamba , 

Mtmtro fgr Une adopera* 

Porto V ammalato fol letto nel 
quale deve giacere, ed aperti li due 
archi di ottone f . 6, 7* 8, Fig. I, li 
pone la gamba fratturata fra le due 
afte 1. %. 3, 4. , e fi *eftc il piede 
col Sandalo té. Indi fi affibbiano fopra 
il ginocchio li due capi della fafeia 

io, 



io. Fig. I. , e 5. Fig. II, e fi affib- 
biano fotto il ginocchio li due capi 
della fafcia 11. Fig. I, e 6. Fig. IL 
Sopra la fafcia 20. per maggior fer- 
mezza fi chiude con fibbia la coreg- 
gia 16. 18. , e fopra la fafcia 11 fi 
chiude pure con fibbia la coreggia 
17. 19. Aflicurata così la macchina 
alla cofcia fi fa dopo la eftenfione 
del membro infranto colla coclea prin- 
cipale 15. e colla • coclea femmina 
14. fino al punto che li due pezzi 
infranti dell' offo fieno ridotti a mu- 
tuo contatto, avvertendo che la eften- 
fione fempre va fatta coli' agiuto di 
una mano del Chirurgo, e coli' altra 
mano accomodata alla parte infranta 
fi cfeguifce la coaptazione. Colla co^ 
elea femmina 13 Fig. L fi ritiene 
immobilmente la coclea mafehio prin- 
cipale 15. Fig. I. Ridotti gli orti fi 
applicano le fteche , una delle quali 
è difegnata nella Fig,-V., « fi fer- 
4 : mano 
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mano colle tre cordicelle 2. 2. 2. Fig^ 
II, e colle quattro coclee mafchj 22. 
23. 24. 25. Fig. L Si chiudono gli 
archi 5.6. 7. 8. Fig. I. Se air am- 
malato piaceffe per comodo piega- 
re il ginocchio, fi pieghi V afta 8. 
Fig. H. . 
• - ...... 

Definizione falla Macchina del Sig. 
. />. Alberto Pieropan Vicentino. 

. .La macchina è tutta di ottone. 
Il telajo è comporto di due afte lon- 
gitudinali, e di una ftarTa. La ftaffa 
è bucata nel mezzo, e per ( quel fo- 
ro paffa una coclea mafehio prjjnci- 
.pale, che è pure di ottone, e s'im- 
pianta nella fuola della fcarpa uri 
mezzo dito diftante dal tacco, cioè 
dal? alzato della fcarpa ; e vi è af- 
ficurata per mezzp di. una coclea fem^ 
mina di ottone . La fuola della fcar- 
pa e di cuojqj il tomajo è pure .di 

cuo- 
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cuojo , ed è tagliato dalla cima ai 
fondo , c fi chiude Cori cordicella che 
paffa per alcuni buchi fatti nel to- 
maio medefimo. La fcarpa è fornita 
di fibbia molto arcuata . Una coclea 
femmina di acciajo è porta al di là 
della ftaffa, e quefta ferve a fare la 
eftenfióne della gamba fratturata . Vi 
fono quattro archi, due poftì al di 
fopra del telajo , e due al dì fotto. 
Si apròno levato uri lungo {pillo , e 
fi chiudono collo fpillo medefimo . 
L* arco eh' è più vicino al ginocchio 
è più grande di quello, che h vicina 
ai malleoli . Quefti archi fono coftrui* 
ti in modo, che fi poflbno trafporta* 
re in alto, e in baffo fecondo il bi- 
fogno, e poflbno efTere ingranditi, o 
minorati , come pareri più convenien- 
te al Chirurgo. Tra li quattro archi 
fono finiate nella faccia cfterna delle 
afte longitudinali due orecchie di ot- 
tone 5 per le quali pafla una coreggia 
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larga tre dita , la quale ferve a fi> 
(tenere la parte inferiore della gam- 
ba nel luogo corrifpondente alla frat- 
tura : e ficcome la frattura può Acca- 
dere in ogni parte della gamba , cosi 
poflbno trafportarfi le due orecchie f 
onde fempre corrifponda la coreggia 
perfettamente al fito della frattura. 
La coreggia può ftringerfi quanto 
conviene, e fi chiude con fibbia. Si 
eféguifee la contro-eflenfione con due 
fafeie di cuojo, V una forapofta all' 
altra , e infieme unite con cocitura • 
V una è a quattro cupi , V altra è 
a due . Quella a quattro capi è la 
interna, cioè quella che pafTa imme- 
diatamente foteo il poplite dell' in* 
fermo. Due capi partano fopra il gi- 
nocchio , e due al di fotto . Tutti i 
quattro capi fi fermano con picciole 
fibbie . La fafeia a due capi pafla 
entro a due orecchioni fituati nella 
interna faccia delle afte, e per mez- 
zo 



w> di due fibbie fi ferma fopra la ro- 
tula. 

- Per meglio intendere la fpiegazio- 
ne di quefta macchina, fi confulci la 
fpiegazione fatta alla primate fecon- 
da Figura incife nella Tavola. 

» 

• • ^ * • 

Cinque diffetti principali fi rifeon- 
trano in quefta macchina. 

Il primo diffetto è che la coclea 
rnafchio principale feorrendo libera- 
mente dentro, e fuori pel buco fi- 
tuato nella ftaffa, non ha un punto 
di totale immobilità , ad onta che 
il Sig. Pieropan lo voglia accurato 
con naftro ; punto d' immobilità 
tanto neceflario , perchè non . fi di- 
/unifeano dal mutuo contatto i pez- 
zi fratturati dell' orto. 

Il fecondo diffetto è che il piede 
non . avendo un punto di appoggio de- 
terminato 3 il quale fupplifca allafbr- 

t za 
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fca perduta dalia gambi a cagione 
degli ofli rotti, cade ora fopra la de- 
lira alla , ora fu la finiftra fecondo 
che P infermo fi volge col tronco * 

Il terzo diffetto è, che dovendoli 
fare una eftenfione un poco forte col- 
la coclea mafehio principale, e colla 
coclea femmina polla al di fuori del- 
la (tarla, fi cava facilmente la fcar- 
pa fuori del piede , e la forza di e- 
(lenfione più non opera fopra la gam- 
ba del fratturato. 

Il quarto difetto appartiene alla 
(carpa, la fuola della quale eflendo 
di cuojo, o troppo fi fecca per il ca- 
lore che proviene dall' ammalato , o 
troppo fi ammolla per fudore , che 
dal piede (lilla dell' ammalato mc- 
defimo. Nel primo cafo la fuola di- 
viene come un cartoccio, che o da 
grande incomodo al piede, o la fcar- 
pa (cappa fuori dai piede. Nel fecon- 
do calo la fuola non refiflc per trop- 

C pa 
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pa mollezza , c non fi fa la dovuta 
eftenfione . 

Il quinto difetto proviene dalla 
coreggia che fofticne il di fotto del- 
la gamba infranta , Quanto la co- 
reggia efercita ottimamente il fuo 
pffizio finché V ammalato giace fupi- 
no , altrettanto ricfce inoperofa , fo 
V ammalato fi giacia fu i fianchi» e 
la ragione fi è, perchè la coreggia, 
pattando per le orecchie fituate nella 
efterna parte delle afte longitudina- 
li , rimane dalla gamba difeofta, e 
non può efercitarvi fopra neflima fa> 
za di compresone. 

Quefti cinqud importantiflimi man- 
camenti, o difetti , per i quali a(To- 
httamente la macchina in pratica 
non riefee, fi rilevano facilmente ef* 
perimentando i' Iftrumcnto con una 
finta gamba di legno infranta : e non 
fono forfè fiati rimarcati dal dotto 
Autore di eflò per aver egli adope- 
rata 
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fata irt fece della infranti lina fine* 
gamba di legno intera - 

Il primo dei cinque diffetti è per- 
fettamente corretto coli' aggiuntai di 
una coclea femmina, la quale fi ponga 
nella parte interna della (taffa, vedi 
Fig. L il- Per mezzo di effa rimane 
così ferrata la coclea mafehio prin- 
cipale ty^che non può ella fmuov«r/* 
da quel punto , che gli fu (labilità 
dal Profeflone Chirargo - Si veggia 
anche fa Fig. JV, 

Ai fecondo drfet&euche di tutti h jl 
più rimarcabile i provveduto coli' alfe 
trafvcrfò della Fig, f. g. fo, &U9 a 
coda di rondine 9 iì (pule (corre p*r 
V incavacara polla nella feccia interi*** 
ielle afte longitudinali* vedi Fig- f. I- 
t. 3. 4- Qpcfto ade foftiene à pkde 
maraviglioCuaente, e lo foftien* an- 
cora più pcrfèctazmenre t perchè la 
forza <deJIa coclea ma&two principale 
f f, e della ooelea «femmina 14 nasi 

C z epe- 



opera immediatamente fopra la garrN- 
ha, effendo erta impiantata nell' afte 
trafverfo; e P afle trafverfo è afficu- 
rato alla fuola per mezzo di due co- 
clee mafbhj , e di due coclee femmi- 
ne, vedi Fig. I. ii. 12. , e Fig. HI. 
Il piede per mezzo di quello mecca- 
nifmo rimane afhtto dritto ; nè per 
quanto fi volg i 1' infermo o a de- 
ftra , c a finiftra fi piega il piede fu 
le afte della macchina . Per mezzo 
delP afTe trafverfo è anche provvedu- 
to al terzo , ed ai quarto difetto . Ed 
è provveduto al terzo ' difetto , in 
quanto che la forza di eftenlione per 
quanto fia ella grande , operando im- 
mediatamente fu P afi*e trafverfo, la 
fuola della fcarpa non foffre la più 
picciola forza, e non può efierc con- 
feguen temente tratta fuori del piede . 
E* provveduto poi al quarto difetto 
colla foftituzione della fuola di ferro 
a quella di cuojo , non effondo il fer- 
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ro fufcetibile delle alterazioni pro- 
venienti dal caldo , e dall' umido , 
delle quali il cuojo è fufcetibiliflimo. 

Uno dei maffimi beni che prove- 
nir debbono dall' ufo della macchina 
effondo quello, che 1' Infermo volger 
fi po(Ta fu i fianchi liberamente, c 
dall'ufo della coreggia non potendoli 
ciò ottenere per le ragioni fopracen- 
nate, lo fi ottiene col foftituire alla 
coreggia le dueftecche incavate, una 
delle quali è dimoftrata nella Fig. 
V, la di cui efecuzione fi vede ef- 
prefla nella Fig. II. ed è così rime- 
diato totalmente al quinto ed ultimo 
mancamento . 
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